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摘要：本案例以甲醇和乙酸铵为流动相，使用 C18色谱柱进行分离，使用超高效液相色谱，

利用紫外检测器检测苯甲酸、山梨酸、糖精钠。
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1 实验目的

在 LC3100高效液相色谱系统上重现关于国标中对食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的检

测方法。

2 实验原理

根据国标方法，重现并优化器色谱条件

3 实验材料、试剂耗材及仪器设备

3.1 实验材料

苯甲酸、山梨酸和糖精钠的标准品，浓度为：0.1mg/ml

3.2 试剂耗材

甲醇（色谱纯）；乙酸铵（分析纯）；超纯水

3.3 仪器设备

LC3100液相色谱系统（带紫外检测器）；超纯水机

4 实验方法及步骤

4.1 试剂及工作液配制

4.1.1乙酸铵溶液：取适量的乙酸铵，减压干燥 2小时以上。称取 1.54g干燥后的乙酸铵，加

水溶解并稀释到 1000ml，过滤。

4.1.2流动相：甲醇和乙酸铵溶液（4.1.1）按照 5：95的比例，配制成 500ml的溶液，过滤，

超声脱气。

4.1.3 5%甲醇水溶液：量取 25ml甲醇放于 500ml容量瓶中，加水稀释至 500ml。

4.2 色谱条件
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色谱柱：Aglient TC-C18(2) 4.6*250mm，5um 柱温：室温

流动相：同 4.1.2 流速：1.5ml/mim

波长：230nm 进样量：10ul

4.3 实验步骤：

4.3.1色谱柱过渡：用 5%甲醇水溶液（4.1.3）冲洗色谱柱至少 30min，制止基线齐平。

4.3.2换用流动相（4.1.2）平衡色谱柱，直至基线稳定。

4.3.3设置好自动进样器的进样程序，将 10ul标准品溶液注入液相色谱仪系统，开始分析。

5 实验数据

苯甲酸、山梨酸和糖精钠谱图

6 实验结论及分析

实验结果表明，在 LC3100液相色谱系统上能完全重现出上述三种物质的分析方法，分

离度好，峰形良好，能较好的完成方法移植。
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附录

1 国标色谱图参考

2 LC3100系统报告
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