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摘要：本文介绍了化学分析方法验证的基本原理和步骤，包括准确性、精密度、特异性、灵

敏度和可重复性等方面的验证。我们还探讨了化学分析方法验证的意义和目的，并介绍了一

些常用的化学分析方法验证的实验方法和设备。在实验过程中，我们需要注意一些关键问题，

如样品制备、数据统计、误差分析等。最后，我们总结了化学分析方法验证的重要性和必要

性，并提出了一些建议，以便实验室可以更好地执行化学分析方法验证，以供参考。 
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0 引言 

化学分析方法验证是一个重要的实验过程，它可以评估化学分析方法的准确性、可靠性

和适用性。在现代化学分析中，各种化学分析方法被广泛应用于各个领域，如环境监测、食

品安全、药品研发等。因此，确保化学分析方法的准确性和可靠性对于实验室的质量管理至

关重要。在本文中，我们将介绍化学分析方法验证的基本原理和步骤，以及实验室中常用的

化学分析方法验证的实验方法和设备。 

1 方法验证的基本原理 

化学分析方法验证通常包括以下几个方面：准确性、精密度、特异性、灵敏度和可重复

性，下面我们将对这些方面进行介绍。 

1.1 准确性 

准确性是指测试结果与真实值之间的偏差程度。为了评估化学分析方法的准确性，我们

需要使用已知浓度的标准物质进行测试，然后比较测定结果与标准值之间的差异。通常，我

们需要重复测试多次，以计算平均值和标准偏差。在实验中，我们需要注意样品的制备、仪

器的校准和实验条件的控制，以确保测试结果的准确性。 

1.2 精密度 

精密度是指测试结果之间的变异程度。为了评估化学分析方法的精密度，我们需要在同

一实验室内重复执行测试方法，然后比较测试结果之间的差异。通常，我们需要重复测试多

次，以计算平均值和标准偏差。在实验中，我们需要注意仪器的精度和实验条件的控制，以



确保测试结果的精密度。 

1.3 特异性 

特异性是指测试方法可以区分目标化合物与其他可能存在的干扰物质。为了评估化学分

析方法的特异性，我们需要使用含有目标化合物和其他可能干扰物质的样品进行测试。然后

比较测试结果与目标化合物的浓度之间的相关性。在实验中，我们需要注意样品的制备和干

扰物质的识别和去除，以确保测试结果的特异性。 

1.4 灵敏度 

灵敏度是指测试方法可以检测到目标化合物或参数的最小浓度。为了评估化学分析方法

的灵敏度，我们需要使用不同浓度的标准物质进行测试，然后确定测试方法的检测限和可检

测范围。在实验中，我们需要注意样品的制备和仪器的灵敏度，以确保测试结果的灵敏度。 

1.5 可重复性 

可重复性是指测试方法可以在不同的时间和条件下产生相似的结果。为了评估化学分析

方法的可重复性，我们需要在同一实验室或不同实验室内重复执行测试方法，然后比较测试

结果之间的差异。通常，我们需要重复测试多次，以计算平均值和标准偏差。在实验中，我

们需要注意实验条件的控制和数据的统计方法，以确保测试结果的可重复性。 

2 方法验证的内容 

2.1 人员识别 

在开始工作之前，化学控制人员应接受知识培训，包括控制方法、质量控制方法、仪器

设备的原理、操作和维护，以及能力评估和批准。 

2.2 环境识别 

该实验室旨在监测检查人员的环境和健康风险，有效地处理检查过程中产生的有毒污染

物和污染，并佩戴防护服、护目镜和手套。如果环境的标准条件需要，实验室必须观察、测

试和记录环境条件，并与规格进行比较，以确保符合测试标准。 

2.3 检出限 

方法检测限是用分析方法可以在样品中检测到的最小浓度。按照标准方法，实验室应选

择合适的检验限制计算方法，其最大值应小于或等于规定的标准检验限制。通用的检测限值

计算方法有空白标准差法和信噪比法。色谱分析时，3∶1 信噪比浓度是检测限值。光谱分

析中，空白样品连续测量 10 次以上，以计算标准偏差的 3 次，作为检出限。 

2.4 校准曲线 


